
www.xuejibio.com/ 第 1 页 共 4 页

培霁® iPSC来源血小板裂解物（NK培养系列）说明书

一、 产品信息

产品名称 产品编号 规格 保存条件

培霁® iPSC来源血小板裂解物

00501 20ml -20℃
00502 50ml -20℃
00503 100ml -20℃
00504 500ml -20℃

二、 产品概述

本产品是一种成分明确、无动物源、无血清的细胞培养添加剂，主要活性成分为

通过诱导多能干细胞（iPSC）技术规模化生产的人血小板裂解物。该技术平台确

保了产品批次间的高度一致性与稳定性，彻底摆脱了对传统献血体系的依赖，为

细胞治疗产品的工业化生产提供了可靠的原料保障。

本产品富含多种生长因子和细胞因子，能为自然杀伤细胞（NK细胞）的体外扩

增提供优化的营养环境，可有效替代胎牛血清（FBS）和传统人源血小板裂解物

（HPL）或其他人源性血清/血浆产品，适用于 NK细胞治疗等再生医学领域的

科学研究。

三、 产品参数

项目 内容

产品名称 培霁® iPSC来源血小板裂解物（NK培养系列）

主要成分 iPSC分化来源的人血小板裂解物

外观 澄清至微乳光红色液体，允许有少量沉淀/絮状物

内毒素 <3.0EU/ml

有效期 自生产之日起 2年
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四、 适用范围

本品专门用于 NK细胞的体外诱导、激活与扩增培养。

五、 运输、保存与有效期

运输：全程干冰（≤-70℃）运输。收货后请立即检查包装完整性及干冰残余量，

并尽快按条件储存。

保存： 建议置于-20℃及以下冰箱保存，避免温度波动。

有效期： -20℃保存条件下，有效期为 2年。开瓶或分装后，请在标签注明日期。

六、 使用方法

1. 完全培养基配制

步骤 1： 将基础培养基（如 RPMI 1640、IMDM 等）和本添加剂从冷冻状态转

移至 2-8℃冰箱或置于冰上缓慢融化。请勿在 37℃水浴或室温快速融化。

步骤 2：使用前，将已恢复至室温（15-25℃）的试剂瓶外壁用 75%乙醇擦拭消

毒，移入生物安全柜。

步骤 3：以 1:100的体积比添加本品。例如：向 50 mL基础培养基中加入 0.5 mL

添加剂。

步骤 4： 盖紧瓶盖，轻轻颠倒混匀 5-10次，避免剧烈摇晃产生气泡，即配制成

“NK细胞完全培养基”。

2. 细胞培养体系

使用本完全培养基进行 NK细胞扩增时，必须与以下激活体系联用：

A. 滋养层细胞（如经辐照的 K562工程细胞），或 B. 纯因子激活试剂盒/体系

（如抗 CD3/CD28抗体、IL-2、IL-15等）。

重要提示： 本产品仅作为营养补充剂。使用时必须根据实验方案，额外添加所

需浓度的重组细胞因子（如 IL-2、IL-15、IL-21等）。

使用时机推荐： 为获得最佳效果，建议在 NK细胞被成功激活后（通常为培养

起始后的第 4-7天），将原有培养基添加剂更换为本品配制的完全培养基。
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七、 注意事项

A. 产品处理与质控

冻融： 本品严禁反复冻融。为方便使用，收到后可立即根据单次用量进行无菌

分装，并于-20℃以下保存。融化后未用完的分装产品，请丢弃，勿重新冷冻。

沉淀： 产品在储存或运输后可能出现少量沉淀或絮状物，此为蛋白的正常物理

现象，不影响性能。只需在融化后轻轻混匀即可使用。如需要，可对配制好的完

全培养基进行 0.22μm滤膜过滤除菌，但不建议直接过滤本添加剂原液，以免损

失有效成分。

培养基保存：配制好的完全培养基应置于 2-8℃、避光保存，并建议在 1周内使

用完毕。

B. 安全与操作规范

无菌操作： 所有涉及产品开封、分装、移液的操作必须在生物安全柜或超净工

作台内进行，并使用无菌耗材。

个人防护： 操作时请务必穿戴实验服、一次性手套及必要的眼部防护装备。

生物安全： 尽管原料经过严格筛选和生产控制，但所有人类来源的制品仍存在

潜在的生物污染风险。请将其作为生物危害二级（BSL-2） 材料处理。

适用范围声明： 本产品仅限于科研用途（For Research Use Only, RUO），不

得用于诊断、治疗或人体临床用途。

八、 常见问题（FAQ）

Q1：可以与其他品牌的 NK 细胞专用无血清培养基混合使用吗？

A：可以。本品作为通用型添加剂，可与多种基础培养基兼容。但建议用户先进

行小规模测试，以确认与特定培养基及培养体系的兼容性及效果。

Q2：添加剂的使用浓度可以调整吗？

A：推荐使用浓度为 1%。用户可根据特定细胞状态或实验需求，在 0.5%-2%的范

围内进行优化测试。

Q3：产品融化后颜色发生变化是否正常？

A：轻微的颜色变化（如淡黄色）是正常的，不影响活性。但如果出现浑浊、大
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量不可分散的沉淀等，请停止使用并与我们联系。

九、 技术服务与联系方式

如您在产品使用中遇到任何问题，或有特殊定制需求，请随时与我们联系。

苏州血霁生物科技有限公司

地址：苏州市东堰里路 21号生物医药产业园五期 B区 5号楼 5楼

电话：0512-67418202

邮箱：info@xuejibio.com

说明书核准日期 2025 年 12 月 08 日

版本号 1.1.1


